
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ОТ 19 июля 2021 года № РЗНМ18/7852
На медицинское изделие
Мебель медицинская «МЕТ» по ТУ 32.50.30-01-11459109-2017 

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью *’МЕТ*’ (ООО "МЕТ"), России | 
142784, Москва, Киевское ш. 22-й км (п. Московский), двлд. 4, стр. 2, эт. 5,

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ" (ООО "МЕТ"), Россш  
142784, Москва, Киевское ш. 22-й км (п. Московский), двлд. 4, стр. 2, эт. 5,

Место производства медицинского изделия 
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-37649/76397 от 23.11.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.30.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 19 июля 2021 года № 
допущено к обращению на территории Российской^.

Заместитель руководителя Федеральной слун41^; 
по надзору в сфере здравоохраненияИ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 19 июля 2021 года № РЗН 2018/7852

На медицинское изделие
Мебель медицинская «МЕТ» по ТУ 32.50.30-01-11459109-2017, 
в вариантах исполнения:
I. Шкафы медицинские (металлические, покрытые антибактериальной краской, J I С|^, 
металлические со стеклянными полками и дверями, металлические с пластиковьфв i 
полками и дверями, металлические с полками и дверями из ЛДСП, пластиковые, 
нержавеющая сталь):
Варианты исполнения:
1. Шкаф медицинский для эндоскопов, в исполнениях:
-М ЕТ ЭССЕН 1МЭ-180;
-М ЕТ ЭССЕН 1МЭ-190;
-М ЕТ ЭССЕН2МЭ-190;
-М ЕТ ЭССЕН 2МЭ-195.
2. Шкаф медицинский, в исполнениях:
- МЕТ ЭССЕН 2ММЯ-190;
- МЕТ ЭССЕН 2ММя-195;
-М ЕТ ЭССЕН Ш Фя-180;
- МЕТ ЭССЕН Ш Фя-190;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1М-175;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ IM-190;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1 ММ-175;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ I ММ-190;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1МФ-180;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1МФ-190;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1СМ-175;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1СМ-190;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1СС-175;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ ICC-190;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2М-175;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2М-190;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2ММ-175;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2ММ-190;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2СМ-175;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2СМ-190;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2СС-175;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2СС-185;
Заместитель руководителя Федеральной служб|^;?1 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ РЗН 2018/7852от 19 июля 2021 года

- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1С-175;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1С-190;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2С-175;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2С-190;
- МЕТ Кельн;
-МЕТ Кельн-195;
-М ЕТ Кельн-100;
- МЕТ Кельн-120.
3. Шкаф медицинский лабораторный, в исполнениях:
- ЛАМЕТ Каринтия-ШЛ.02;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШЛ.04;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШЛ.05;
- ЛАМЕТ Каринтия- ШВП;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШВП.01;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШВП.02;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШВП.03;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШВП.04;
- ЛАМЕТ КаринтйЯ-ШВП.05;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШВП.06;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШУ;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШУ.02;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШУ.ОЗ.
4. Шкаф медицинский с сейфом, в исполнениях; 
-М ЕТ ВАЛЕНТИЯ 1;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 1-30;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ 2-30;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШМС;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШМС.01;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШМС.02;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШМС.ОЗ;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШдНП.02;
- ЛАМЕТ Каринтия-ШдНП.ОЗ.
Состав:
1. Боковые поверхности.
2. Верхняя поверхности.
Заместитель руководителя Федеральной слуи^бы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 19 июля 2021 года

3. Нижняя поверхности.
4. Створки.
5. Колеса с тормозным механизмом.
6. Ножки.
7. Полки.
8. Ящики.
9. Направляющие.
10. Ручки.
11. Замки.
12. Ключ.
13. Руководство по эксплуатации.
II. Тумбы медицинские (металлические, покрытые антибактериальной краской, 
металлические со стеклянными полками и дверями, металлические с пластиков 
пож ами И дверями, металлические с полками и дверями из ЛДСП, пластиковые, 
нержавеющая сталь):
Варианты исполнения:
1. Тумба медицинская для оснащения палаты пациента, в исполнениях:
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ НД;
- МЕТ ВАЛЕНТИЯ ДЯ;
- ЛАМЕТ Нида-ТК;
- ЛАМЕТ Нида-ТК.01;
- ЛАМЕТ НидаТК.02;
- ЛАМЕТ Нида-ТК.ОЗ;
- ЛАМЕТ Нида-ТД;
- ЛАМЕТ Нида-ТД.01;
- ЛАМЕТ НидаТД.02;
- ЛАМЕТ Нида-ТДС;
- ЛАМЕТ Нида-ТДС.01;
- ЛАМЕТ Нида-ТДС.02;
- ЛАМЕТ Нида-ТДС.ОЗ;
- ЛАМЕТ Нида-ТПР;
- ЛАМЕТ Нида-ТПР.01;
- ЛАМЕТ Нида-ТПР.02;
- ЛАМЕТ Нида-ТПР.ОЗ;
- ЛАМЕТ Нида-ТЙП.01;
- ЛАМЕТ Нида-ТИП.02;
Заместитель руководителя Федеральной службы
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАЛЗОР)

ОТ 19 июля 2021 года № РШ 2018/7852

-3-
ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Л1

■V:

- ЛАМЕТ НидаТПОДК;
- ЛАМЕТ Нида-ТПОДК.01;
- ЛАМЕТ Нида-ТПОДК.02;
* ЛАМЕТ НидаТПОДК.ОЗ;
- ЛАМЕТ Нида-ТМОБ;
- ЛАМЕТ Нида-ТМОБ.01;
- ЛАМЕТ Нида-ТМОБ.02;
- ЛАМЕТ Нида-ТМОБ.ОЗ;
- ЛАМЕТ Нида-ТЦ;
-ЛАМ ЕТ Нида-ТЦ.01;
- ЛАМЕТ НидаТЦ.02;
- ЛАМЕТ Нида-ТР;
- ЛАМЕТ Нида-ТсР.01;
- ЛАМЕТ Нида-ТсР.02;
- ЛАМЕТ Нида-ТсР.ОЗ;
- ЛАМЕТ Нида-ТВ;
-ЛАМ ЕТ Нида-ТВ.01;
- ЛАМЕТ Нида-ТВ.02;
- ЛАМЕТ Нида-ТВ.ОЗ;
- ЛАМЕТ Нида-ТСС;
- ЛАМЕТ Нида-ТСС.01;
- ЛАМЕТ Нида-ТСС.02;
- ЛАМЕТ Нида-ТСС.ОЗ.
Состав:
1. Боковые поверхности.
2. Верхняя поверхности.
3. Нижняя поверхности.
4. Колеса с тормозным механизмом.
5. Створки.
6. Ножки.
7. Ящики.
8. Направляющие.
9. Ручки.
10. Замки.
11. Ключи.
12. Руководство по эксплуатации.
Заместитель руководителя Федеральной служ |и . t  
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 19 июля 2021 года № РЗН 2018/7852

Место производства:
1. ООО "МЕТ", Россия, 1088М, Москва, п. Московский, д. Мешково, д. 2, стр. 2.
2. Hengshui Zhukang Medical Instrument Со., Ltd., Weitun Village, Weitun Town, Bi 
New Area, Hengshui City, China.
3. CEHA BURO MOBILYALARI A.S., MIMARSINAN ORGANIZE SANAYI BOL 
19.CD. NO: 34, 38350 MELIKGAZI/KAYSERI, Turkey.
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